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Introduction 
 
Les leucocytes, ou globules blancs, produits dans la moelle osseuse, circulent 
dans le sang et la lymphe et sont présents au sein des organes lymphoïdes et des 
tissus conjonctifs de l’organisme canin. Deux populations peuvent être 
distinguées : les granulocytes (anciennement appelés « polynucléaires »), et les 
agranulocytes (ou leucocytes mononucléés). Les granulocytes comprennent les 
granulocytes neutrophiles (GNN), éosinophiles (GNE) et basophiles (GNB).  
Les agranulocytes sont eux composés des lymphocytes et des monocytes. De 
nombreuses fonctions dans la défense contre les infections, infestations ou 
dérégulations cellulaires de l’organisme sont attribuées aux leucocytes : les 
GNN assurent en effet l’endocytose et la lyse des bactéries ; les granulations des 
GNE permettent une activité antiparasitaire et anti-inflammatoire, quand celles 
des GNB revêtent des propriétés vasoactives et anticoagulantes dans la 
médiation de l’inflammation. Les lymphocytes interviennent quant à eux dans 
les réactions immunitaires spécifiques à médiation immune ou humorale. Enfin, 
les macrophages opèrent lors de réactions immunitaires spécifiques comme non 
spécifiques via la phagocytose et la destruction bactérienne, la destruction des 
cellules tumorales, la réorganisation tissulaire lors de la cicatrisation, la 
présentation d’antigènes, ou encore l’activation d’autres leucocytes. Bastion de 
l’organisme, leur analyse dans le sang est donc source de précieuses 
informations pour les cliniciens.  
Pour autant, l’interprétation des résultats de cette analyse reste très souvent 
partielle : les comptages cellulaires sont généralement les seuls chiffres 
auxquels les praticiens prêtent attention, délaissant la présentation des résultats 
sous forme de nuages de points ; la littérature à propos de ces graphiques faisant 
défaut de travaux systématiques, beaucoup d’erreurs d’interprétation sont en 
effet faites à leur égard.  
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C’est à ce constat que nous proposons de présenter dans un premier temps la 
façon dont sont analysés les leucocytes, avant de discuter des différentes 
validations et limites attribuées aux analyseurs d’hématologie par la 
communauté scientifique. Enfin seront exposés les résultats de notre étude, qui 
s’évertuera à déterminer les principales anomalies de nuages de points d’après 
l’ensemble des hémogrammes obtenus depuis le sang de chiens présentés à 
l’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse (ENVT) entre les années 2014 et 
2016 (N = 3352).  
 
I. Etude bibliographique 
 
A.  Présentation des analyseurs d’hématologie 
 
1. Principes fondamentaux des automates d’hématologie  
 
Les analyseurs d’hématologie actuels allient principalement trois technologies : 
la centrifugation, l’impédance électronique et l’analyse du trajet de la lumière 
(1).  
i. Centrifugation 
Les diverses cellules sanguines ayant des densités différentes, la centrifugation 
du sang dans un tube à microhématocrite permet de les séparer selon différentes 
strates. De plus, un flotteur cylindrique, dont la densité spécifique se situe entre 
celle du plasma et celle des cellules de la lignée rouge, permet d’étaler la strate 
des leucocytes. La surface interne du tube capillaire est recouverte d’acridine 
orange, un tampon fluorescent qui colore notamment l’ADN, l’ARN, les 
lipoprotéines ou encore les glucosamines : les hématies ne sont pas colorées, les 
granulocytes apparaissent orangés, les lymphocytes et monocytes vert brillant, 
et les plaquettes jaune pâle. La fluorescence émise par les cellules dans le tube 
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permet alors d’accéder à une mesure des valeurs suivantes : le comptage des 
globules blancs totaux, des granulocytes, des lymphocytes/monocytes, des 
plaquettes et l’hématocrite exprimé en pourcentage.  
ii. Impédance électronique 
L’impédance électronique est un procédé proposé dans les années 1950 par 
Coulter, et toujours d’actualité. Les cellules sont de faibles conducteurs 
d’électricité. Si celles-ci sont donc suspendues dans une solution d’électrolytes, 
puis passées une à une à travers deux électrodes entre lesquelles circule un 
courant continu, le passage de chacune d’entre elles induit une variation du 
courant et donc de la conductance de la solution d’électrolytes. Cette variation 
de conductance est proportionnelle à la taille de la particule et en permet donc 
une mesure se basant sur l’amplitude de la pulsation créée.  
Certains automates associent à cette technologie l’analyse par radiofréquence. 
La méthode de courant direct permet certes de mesurer la cellule entière, 
incluant le noyau et le cytoplasme, mais la radiofréquence, basée sur une 
méthode de courant alternatif, permet d’ajouter une information sur la taille de 
la cellule sur la base de sa densité globale (ce qui est sensiblement le reflet des 
densités nucléaire et granulaire). La combinaison des deux permet alors 
d’accéder à la taille de la cellule, la taille du noyau et donc au rapport nucléo-
cytoplasmique.  
Enfin, l’utilisation de réactifs de lyse cellulaire est une deuxième possibilité de 
combinaison à l’impédance électronique. Ces réactifs permettent de diminuer ou 
éliminer la membrane plasmique des cellules et laissent donc des noyaux 
« nus ».  
iii. Analyse du trajet de la lumière 
Les cellules peuvent être détectées et donc comptées en passant à travers un 
faisceau de lumière plutôt qu’à travers un courant électrique : c’est le principe 
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de la cytométrie en flux. Bien que de vieux automates utilisent des lampes à 
mercure ou halogènes, les lasers sont aujourd’hui les sources lumineuses les 
plus fréquemment choisies. Le rayon, au passage de chaque cellule dans une 
cellule de débit, est réfléchi, réfracté et diffracté. L’analyse de ces différentes 
déviations de la lumière permet une mesure du volume cellulaire, de la surface 
cellulaire, de la lobulation du noyau, et de la granularité cellulaire.  
Les cellules de débit, constitué de quartz pour qu’elles soient transparentes et ne 
gênent donc pas le trajet lumineux, ont une forme à section décroissante qui 
permet l’accélération du liquide de gaine (assurant un flux laminaire) dans 
lequel les cellules baignent : cela permet le passage individuel de chacune 
d’entre elles.  
2. Le Sysmex XT-2000iV  
 
Après aspiration et dilution proportionnée du specimen sanguin de manière à 
obtenir une teneur prédéfinie, des réactifs de lyse suppriment les hématies et les 
plaquettes (2). L’automate Sysmex XT-2000iV analyse alors la formule 
leucocytaire grâce à une réaction cytochimique des globules blancs avec 
d’autres réactifs : les membranes cellulaires sont perforées de telle sorte qu’un 
fluorochrome (à base de polyméthine) puisse entrer dans la cellule et se lier aux 
acides nucléiques (3). S’en suit ensuite une analyse par fluoro-cytométrie en 
flux. 
Chaque cellule passe alors devant un laser semi-conducteur dans la chambre de 
mesure. Trois signaux sont analysés pour séparer les différentes cellules : la 
diffusion frontale de la lumière (FSC : « forward scatter »), la diffusion latérale 
de la lumière (SSC : « side scatter ») et la fluorescence latérale de la lumière 
(SFL : « side fluorescence light »). Le volume de la cellule est corrélé à 
l’intensité de la diffusion frontale, quand la diffusion latérale apporte une 
information sur la taille du noyau ou sur les granulations. La fluorescence, elle, 
indique la quantité d’acide nucléique (ADN et ARN) de chaque cellule. Un 
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diagramme de dispersion (ou scattergram) est alors formé : les cellules y sont 
disposées selon leur SSC en abscisses, et leur SFL en ordonnées. Elles forment 
alors des populations similaires qui dessinent des « nuages de points » 
identifiables sur le diagramme, qui correspondent chacun à un type cellulaire : 
GNN, GNE, GNB, monocytes, lymphocytes, globules rouges non lysés. 
B.  Validations et erreurs des analyseurs d’hématologie 
 
1. Validations et erreurs des analyseurs d’hématologie en          
médecine humaine  
 
Les résultats des analyseurs d’hématologie humaine sont obtenus rapidement. 
Ils sont exacts et précis pour des spécimens issus de sujets sains. Pour autant, 
cela ne prévient pas de possibles résultats erronés d’origine pathologique, pré-
analytique ou analytique (4).  
 
i. Numération leucocytaire faussement diminuée 
 
Une fausse leucopénie peut avoir plusieurs origines. Les neutrophiles peuvent 
s’agréger entre eux (incidence faible mais sans doute sous-estimée de 0,003% à 
0,013%), sans qu’il n’y ait d’affection spécifique associée, de manière 
transitoire ou permanente, principalement en présence d’EDTA bien que ce soit 
également possible avec du citrate ou de l’héparine. Ces mêmes neutrophiles 
peuvent également s’agréger avec des plaquettes. Enfin, bien que le nombre de 
cas rapportés reste faible, les cellules lymphoïdes peuvent également s’agréger 
en présence d’EDTA notamment.  
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ii. Numération leucocytaire faussement augmentée 
 
Une fausse leucocytose revêt de même plusieurs origines possibles. Les 
agrégats plaquettaires ou les plaquettes géantes peuvent être comptés en 
globules blancs pour les analyseurs. La présence d’érythroblastes, dont restent 
les noyaux après destruction de leur membrane plasmique par les agents de lyse, 
peut également créer une fausse numération leucocytaire augmentée, tout 
comme des globules rouges qui auraient résisté aux réactifs de lyse. De même, 
si l’aspiration du spécimen de sang n’est pas suffisante, des cryoglobulines 
peuvent cristalliser et fausser le comptage en passant pour des leucocytes. De 
plus, la présence de filaments de fibrine (généralement retrouvés lorsque la 
ponction veineuse s’avère difficile et que la coagulation commence avant que le 
spécimen ne soit mélangé à l’EDTA), de lipides, de micro-organismes 
(bactéries ou champignons qui peuvent s’agglomérer) ou encore de tissu 
adipeux sous-cutané en cas de ponction de la veine fémorale, peut augmenter de 
manière artéfactuelle le comptage leucocytaire. Enfin, le remplissage excessif 
des tubes sous vide induit une difficulté d’homogénéisation par l’absence de 
bulle d’air : une fausse leucocytose peut en résulter.  
 
iii. Anomalies de formule leucocytaire 
 
a. Nombre absolu de monocytes 
La reproductibilité de la mesure est faible d’un automate à un autre : les 
résultats varient en effet de 13 à 59%. De plus, le comptage est très vite altérer 
par le temps de conservation, puisqu’on observe une augmentation ou une 
diminution des monocytes dès 6-10 heures de conservation quel que soit 
l’automate.  
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b. Nombre de granulocytes basophiles 
Il existe une sous-estimation du nombre de basophiles quand celui-ci est 
augmenté. De plus, il faut interpréter de manière prudente un résultat élevé. 
Enfin, une petite augmentation du comptage est à noter sur des spécimens 
conservés plus de 24 heures avant analyse.  
c. Anomalie de numération des éosinophiles 
Dans certaines affections, des pigments retrouvés dans le sang dépolarisant les 
faisceaux lasers, très similaires aux granulations des éosinophiles, peuvent en 
fausser le comptage. De plus, une conservation de plus de 24 heures avant 
analyse peut induire une diminution de leur numération.  
d. Conservation des spécimens sanguins 
Lorsque la conservation des spécimens avant analyse dépasse 24h, on peut avoir 
une diminution du nombre de neutrophiles et des éosinophiles, une 
augmentation du nombre de monocytes, des lymphocytes et des basophiles. Il 
est à noter que les monocytes peuvent également diminuer.  
2. Validations et erreurs des analyseurs d’hématologie en médecine 
vétérinaire 
 
i. Comptage des leucocytes totaux (5) 
 
Le comptage total des leucocytes par le Sysmex XT-2000iV est très corrélé 
avec le comptage du CELL-DYN 3500, automate déjà validé (6) et utilisé 
largement avant l’introduction du Sysmex XT-2000iV.  
 
ii. Comptage différentiel des leucocytes (7) 
 
Les nuages de points obtenus avec des spécimens de sang canin, que ce soit 
avec le CELL-DYN 3500 ou le Sysmex XT-2000iV, ne sont pas bien séparés. 
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De plus, les résultats sont nuls ou incomplets dans 13% des hémogrammes 
(message d’alerte « WBC abnormal scattergram »).  
Le comptage des neutrophiles par le Sysmex XT-2000iV est très bien corrélé 
avec le comptage manuel, ou du CELL-DYN 3500. Mais lorsque la population 
des band cells parmi les neutrophiles excède 10%, les automates ne donnent pas 
de résultat ou des résultats erronés en comparaison avec le comptage manuel de 
référence.  
Le comptage des lymphocytes par le Sysmex XT-2000iV est 10 à 26% 
supérieur au comptage manuel ou celui du CELL-DYN 3500. De plus, il 
identifie un petit groupe de cellules situé au-dessus des monocytes sur le 
diagramme de dispersion comme des lymphocytes : 34% des diagrammes 
manquent d’une claire séparation entre monocytes et lymphocytes, et 5% 
présente une erreur importante de non-séparation entre ces deux types 
cellulaires.  
Il existe une bonne corrélation entre les comptages des monocytes du Sysmex 
XT-2000iV et du CELL-DYN, mais le comptage du Sysmex est inférieur à 
celui du CELL-DYN 3500 et supérieur au comptage manuel.  
L’identification des éosinophiles par le Sysmex XT-2000iV est satisfaisante. La 
séparation du nuage de points des éosinophiles est bonne en comparaison aux 
autres automates. Toutefois, dans 15% des spécimens, le comptage du Sysmex 
XT-2000iV est plus de 100% supérieur à celui du CELL-DYN 3500 : dans ces 
cas-là, la séparation entre les éosinophiles et les neutrophiles reste difficile et 
engendre donc une erreur. Enfin, le Sysmex XT-2000iV, tout comme le CELL-
DYN 3500, n’est pas capable de reconnaitre les éosinophiles gris visibles sur 
des frottis sanguins.  
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La détection des basophiles, en cas de basophilie avérée par comptage manuel 
sur frottis sanguin observé au microscope, n’est pas assurée par les automates 
d’hématologie vétérinaire. 
 
II. Etude rétrospective 
 
A.  Matériel et méthode 
 
1. Personnes impliquées dans la réalisation de l’étude 
L’étude a été effectuée et coordonnée par C. Trumel, L. Piane, T. Méric et M. 
Mignot : 
- C. Trumel : préparation du protocole, sélection des hémogrammes, 
traitement des données et interprétation des résultats 
- L. Piane, T. Méric, M. Mignot : préparation du protocole, sélection des 
hémogrammes, traitement des données, recherche des comptes-rendus 
cliniques et hématologiques, des frottis sanguins et interprétation des 
résultats 
- Laboratoire de Biologie Médicale de l’ENVT : conservation des données 
(hémogrammes, frottis, comptes-rendus laboratoire) 
 
2. Période et durée de l’étude rétrospective 
Du 01/01/2014 au 31/12/2016.  
3. Protocole de sélection des hémogrammes 
 
i. Critères d’inclusion 
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Les hémogrammes sélectionnés dans cette étude rétrospective devaient avoir été 
réalisés entre le 01/01/2014 et le 31/12/2016, devaient provenir de chiens, et 
devaient présenter au moins un nuage de points anormal sur le diagramme de 
dispersion de différenciation des leucocytes. Face à la difficulté de s’accorder 
sur les nuages de points normaux, les hémogrammes datant de l’année 2016 
classés comme normaux par l’ensemble des deux experts (C. Trumel et L. 
Piane) et de deux personnes naïves (T. Méric et M. Mignot) ont été considérés 
pour déterminer les amplitudes normales des différents nuages de points. Ces 
données ont permis de réaliser un calque dessinant les nuages de points définis 
comme normaux (Figure 1), comme aide à la prise de décision pour classer de 
manière plus objective les nuages de points anormaux. Etaient considérés 
comme anormaux les diagrammes de dispersion dont les nuages de points 
leucocytaires présentaient : 
- Au moins un nuage de points réduit 
- Au moins un nuage surnuméraire 
- Au moins une fusion de 2 nuages 
- Au moins un nuage à morphologie anormale 
 
Figure 1 : calque de nuages de points normaux réalisés sur la base d’hémogrammes qualifiés 
de normaux par 2 experts et 2 personnes naïves. 
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Les différentes anomalies recensées ont ensuite été caractérisées et classées en 
conséquence dans différentes catégories.  
 
ii. Critères d’exclusion 
Etaient exclus de l’étude les hémogrammes suivants : 
- Ceux pour lesquels l’automate avait mentionné le terme « Error »  
- Ceux réalisés pour un contrôle externe 
- Ceux réalisés à partir d’un autre liquide que le sang (exemple : 
épanchement) 
- Face au grand nombre d’hémogrammes ne présentant qu’une unique 
anomalie, et à la difficulté d’interprétation des hémogrammes cumulant 
plus d’une anomalie, ces derniers ont été exclus de l’étude. 
- Les nuages de points présentant une densité diminuée ou au contraire 
augmentée, mais dont la forme ou la position ne présentaient pas 
d'anomalie, ont également été écartés, car expliqués par une numération 
diminuée ou augmentée, informations déjà apportées par les numérations 
fournies par le Sysmex XT-2000iV. 
 
4. Classement des hémogrammes 
Groupe A : nuage surnuméraire. 
Groupe B : extension des monocytes vers le haut. 
Groupe C : extension des globules rouges non lysés vers la droite 
Groupe D : extension des granulocytes éosinophiles vers le haut et vers la 
droite.  
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Groupe E : fusion de nuages de points. 
- Sous profil 1 : « Menhir » ou fusion des granulocytes neutrophiles, 
lymphocytes et monocytes 
o Sous profil 1.1 : « Menhir » sans fusion avec les globules rouges 
non lysés 
o Sous profil 1.2 : « Menhir » avec fusion avec les globules rouges 
non lysés 
- Sous profil 2 : fusion des globules rouges non lysés et des granulocytes 
neutrophiles 
- Sous profil 3 : fusion des granulocytes neutrophiles et des lymphocytes 
- Sous profil 4 : fusion des lymphocytes et des monocytes 
- Sous profil 5 : fusion des granulocytes neutrophiles et des granulocytes 
éosinophiles 
 
5. Délimitation du champ de cette étude 
Cette étude s’attache à présenter les groupes A à D. Le dernier groupe sera 
exposé dans une étude future.  
6. Critères d’évaluation et de compréhension des nuages de points 
anormaux 
 
i. Critères cliniques 
- Espèce 
ii. Critères biologiques  
- Globules rouges : 
o Morphologie (frottis sanguin) : 
▪ Anisocytose : 0, 0.5, 1, 2, 3 ou 4 selon l'intensité 
▪ Hématies à bord flou : 0, 0.5, 1, 2, 3 ou 4 selon l'intensité 
▪ Poïkilocytose : 0, 0.5, 1, 2, 3 ou 4 selon l'intensité 
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▪ Polychromatophilie : 0, 0.5, 1, 2, 3 ou 4 selon l'intensité 
▪ Stress oxydatif : 0, 0.5, 1, 2, 3 ou 4 selon l'intensité 
▪ Babésie : 0, 0.5, 1, 2, 3 ou 4 selon l'intensité 
▪ Rouleaux : 0, 0.5, 1, 2, 3 ou 4 selon l'intensité 
▪ Ghost cells : 0, 0.5, 1, 2, 3 ou 4 selon l'intensité 
▪ Inclusion : 0, 0.5, 1, 2, 3 ou 4 selon l'intensité 
o Numération des érythroblastes 
- Globules blancs : 
o Morphologie (frottis sanguin) : 
▪ Granulocytes neutrophiles réactionnels : 0, 0.5, 1, 2, 3 ou 4 
selon l'intensité 
▪ Granulocytes neutrophiles hypersegmentés : 0, 0.5, 1, 2, 3 ou 
4 selon l'intensité 
▪ Band cells : présence/absence 
▪ Lymphocytes réactionnels : 0, 0.5, 1, 2, 3 ou 4 selon 
l'intensité 
▪ Macrophages phagocytaires : 0, 0.5, 1, 2, 3 ou 4 selon 
l'intensité 
▪ Monocytes réactionnels : 0, 0.5, 1, 2, 3 ou 4 selon l'intensité 
▪ Granulocytes éosinophiliques dégranulés : 0, 0.5, 1, 2, 3 ou 4 
selon l'intensité 
▪ Granulocytes éosinophiliques réactionnels : 0, 0.5, 1, 2, 3 ou 
4 selon l'intensité 
▪ Granulocytes basophiles réactionnels : 0, 0.5, 1, 2, 3 ou 4 
selon l'intensité 
▪ Mastocytes circulants : présence/absence 
o Numération totale et des sous-populations (manuelle et par 
l’automate) 
▪ Globules blancs totaux (automate) 
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▪ Granulocytes neutrophiles (par l'automate et manuelle) 
▪ Band cells (par l'automate et manuelle) 
▪ Lymphocytes (par l'automate et manuelle) 
▪ Monocytes (par l'automate et manuelle) 
▪ Granulocytes éosinophiliques (par l'automate et manuelle) 
▪ Granulocytes basophiles (manuelle) 
o Pourcentages des sous-populations (manuels et par l’automate) 
▪ Granulocytes neutrophiles (par l'automate et manuelle) 
▪ Band cells (par l'automate et manuelle) 
▪ Lymphocytes (par l'automate et manuelle) 
▪ Monocytes (par l'automate et manuelle) 
▪ Granulocytes éosinophiliques (par l'automate et manuelle) 
▪ Granulocytes basophiles (manuelle) 
o Sous profil 2 du groupe B (extension des globules rouges non lysés 
vers la droite) : présence/absence d’un « S » dessiné par des points 
sur le diagramme de dispersion des basophiles 
- Plaquettes :  
o Morphologie (frottis sanguin) 
▪ Anisocytose : 0, 0.5, 1, 2, 3 ou 4 selon l'intensité 
▪ Plaquettes nucléées : 0, 0.5, 1, 2, 3 ou 4 selon l'intensité 
▪ Plaquettes de grande taille : 0, 0.5, 1, 2, 3 ou 4 selon 
l'intensité 
o Agrégats plaquettaires (frottis sanguin) : 0, 0.5, 1, 2, 3 ou 4 selon 
l'intensité 
- Fond de frottis sanguin 
- Animaux du groupe C ayant également fait l'objet d'une biochimie avec 
dosage des triglycérides sanguins : présence/absence d'une hyperlipémie  
- Animaux du groupe C ayant également fait l'objet d'une biochimie avec 
dosage des triglycérides sanguins : valeur de lipémie 
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B.  Résultats 
 
1. Etablissement des groupes de nuages leucocytaires anormaux 
 
Parmi les 3352 hémogrammes recensés entre 2014 et 2016, 210 présentaient 
une unique anomalie de position. Les hémogrammes caractérisés par une 
anomalie unique de fusion de nuages de points seront l’objet d’une étude 
ultérieure. 
i. Groupe A : nuage surnuméraire 
 
Le groupe A rassemble les 2 diagrammes de dispersion définis par la présence 
d'un nouveau nuage de points dans le cadran haut droit et l'absence du nuage de 
points des éosinophiles (Figure 2).  
 
Figure 2 : Groupe A : absence du nuage des granulocytes éosinophiles et présence d’un 
nouveau nuage. 
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ii. Groupe B : extension des lymphocytes vers le haut 
 
Le groupe B se compose des 89 diagrammes de dispersion avec extension des 
points du nuage des lymphocytes assez haut pour que plus d'un point se 
retrouvent au-dessus de la 4ème graduation de fluorescence en ordonnées 
(Figure 3). 
 
Figure 3 : Groupe B : présence de plus d’un point au-dessus de la 4ème graduation de 
fluorescence en ordonnées. 
 
iii. Groupe C : extension des globules rouges non lysés vers la droite 
 
Le groupe C est déterminé par les 92 diagrammes de dispersion montrant une 
extension du nuage de points des globules rouges non lysés vers la droite, 
associée ou non à la présence d'un "S" décrit par le nuage de points des 
basophiles.  
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Figure 4 : Groupe C : extension du nuage des globules rouges non lysés vers la droite et 
présence d’un “S” sur le diagramme “Baso”. 
 
iv. Groupe D : extension des granulocytes éosinophiles vers le haut et vers la 
droite 
Les 27 diagrammes de dispersion qui forment le groupe D présentent une 
extension du nuage de points des éosinophiles vers le haut et vers la droite.  
 
Figure 5 : Groupe D : extension du nuage des éosinophiles vers le haut et vers la droite. 
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2. Les anomalies retrouvées dans les différents groupes 
 
i. Groupe A  
 
Les deux diagrammes de dispersion sans nuage de points des granulocytes 
éosinophiles mais avec un nuage surnuméraire dans le cadran haut droit sont 
issus de chats mais identifiés comme des chiens.  
 
ii. Groupe B 
 
Une analyse de variance (ANOVA) a été réalisée entre les 3 différents groupes 
B, C et D, pour chaque variable clinique ou biologique. Le groupe A n'a pas été 
inclus car de trop petite taille (échantillon seulement de 2 diagrammes de 
dispersion). Les ANOVA montrant un résultat significatif (p < 0,05) pour un 
groupe en comparaison aux deux autres groupes pris séparément, et une non 
différence entre les deux autres groupes, ont été identifiées comme des résultats 
significatifs.  
Les diagrammes de dispersion du groupe B ont été significativement associés à 
une numération plus grande des globules blancs par le Sysmex XT-2000iV en 
comparaison aux groupe C et D (ANOVA B versus C : p = 0,000 ; B versus D : 
p = 0,005 ; C versus D : p = 0,997), à une présence plus grande de lymphocytes 
réactionnels (ANOVA B versus C : p = 0,000 ; B versus D : p = 0,000 ; C 
versus D : p = 0,941), à une numération manuelle augmentée de lymphocytes 
(ANOVA B versus C : p = 0,000 ; B versus D : p = 0,007 ; C versus D : p = 
0,883), à une numération de l'automate augmentée des lymphocytes (ANOVA B 
versus C : p = 0,000 ; B versus D : p = 0,003 ; C versus D : p = 0,663), à une 
numération de l'automate augmentée des monocytes (ANOVA B versus C : p = 
0,000 ; B versus D : p = 0,000 ; C versus D : p = 0,721 ), à un pourcentage 
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augmenté de monocytes parmi les globules blancs donné par l'automate 
(ANOVA B versus C : p = 0,000 ; B versus D : p = 0,001 ; C versus D : p = 
0,620), et à un pourcentage diminué des granulocytes éosinophiles parmi les 
globules blancs donné par l'automate (ANOVA B versus C : p = 0,010 ; B 
versus D : p = 0,001 ; C versus D : p = 0,257). De même, le pourcentage des 
monocytes obtenu par le Sysmex XT-2000iV est significativement supérieur à 
celui obtenu manuellement pour le groupe B en comparaison avec les groupes C 
et D (ANOVA B versus C : p = 0,006 ; B versus D : p = 0,000 ; C versus D : p 
= 0,146).  
 
iii. Groupe C  
 
Les diagrammes de dispersion du groupe C ont été significativement associés à 
un pourcentage obtenu manuellement augmenté des granulocytes éosinophiles 
parmi les leucocytes au frottis (ANOVA B versus C : p = 0,013 ; B versus D : p 
= 0,870 ; C versus D : p = 0,041). On observe de même que dans 85 des 92 
diagrammes de dispersion qui constituent le groupe C (soit dans 92% des cas), 
le nuage de points dessiné par les granulocytes basophiles décrit un "S". Enfin, 
pour 7 chiens parmi les 92 qui ont donné les diagrammes de dispersion du 
groupe C, un dosage des triglycérides a été réalisé : 4 d'entre eux étaient en 
hyperlipémie contre 3 normolipémiques (intervalle de référence compris entre 
0,2 et 1,3 mmol/L).  
 
iv. Groupe D 
 
Les diagrammes de dispersion du groupe D ont été significativement corrélés en 
comparaison aux groupe B et C à une augmentation de la présence de rouleaux 
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de globules rouges (ANOVA B versus C : p = 0,996 ; B versus D : p = 0,020 ; C 
versus D : p = 0,023), et à la présence augmentée d'agrégats plaquettaires 
(ANOVA B versus C : p = 0,399 ; B versus D : p = 0,000 ; C versus D : p = 
0,000).  De même, le pourcentage des granulocytes éosinophiliques parmi la 
population de globules blancs est significativement plus grand quand donné par 
l'automate que manuellement pour le groupe C en comparaison avec les groupes 
B et D (ANOVA B versus C : p = 0,999 ; B versus D : p = 0,000 ; C versus D : 
p = 0,000). 
 
V. Discussion 
 
1. Groupe A : mauvaise espèce attribuée à l'hémogramme  
 
Les deux seuls hémogrammes du groupe A n'ont pas été attribués à la bonne 
espèce, puisque indiquant appartenir à des chiens mais étant issus de chats.  
Le nuage de points matérialisé par les granulocytes éosinophiles, chez le chat, 
se situe plus haut et plus à droite que chez le chien. Cela explique donc, au sein 
du groupe A, l'absence du nuage de points habituellement rencontré à droite de 
celui des granulocytes neutrophiles chez le chien, et la présence d'un "néo-
nuage" dans le cadran haut droit.  
L'espèce est attribuée manuellement aux hémogrammes par les opérateurs du 
laboratoire pour choisir le programme que doit exécuter le Sysmex XT-2000iV. 
Le groupe A rassemble donc les hémogrammes ayant fait l'objet d'une erreur de 
saisie de l'espèce.  
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2. Groupe B : extension des lymphocytes vers le haut 
 
Les diagrammes de dispersion du groupe B possèdent des points au-dessus de la 
4ème graduation de fluorescence en ordonnées et reconnus par l’automate 
comme étant des lymphocytes.  
Cette extension vers le haut traduit la présence de cellules ayant une 
fluorescence importante et donc une quantité augmentée d’acide nucléique. 
La présence en plus grand nombre de lymphocytes réactionnels est corrélée à 
cette anomalie du groupe B. La stimulation antigénique des récepteurs de 
surface des lymphocytes induit une séquence d'évènements cellulaires dont la 
synthèse d'ADN et d’ARN ; la présence de ces points situés en région haute du 
diagramme de dispersion pourrait donc être la conséquence de lymphocytes 
réactionnels présents en grand nombre (8). 
Parmi les autres données statistiques significatives, on peut mentionner des 
augmentations de la numération lymphocytaire manuelle et par le Sysmex XT-
2000iV. L'augmentation du nombre de cellules d'une population peut augmenter 
les chances d'observer des points "aberrants" en quantité normalement 
négligeable. Il est par ailleurs envisageable que cette lymphocytose soit une co-
anomalie de la présence de lymphocytes réactionnels, dans le cadre d'une 
stimulation antigénique ou de cellules néoplasiques, qui expliqueraient à eux-
seuls la présence de ces points observés plus hauts. 
Les statistiques montrent également une augmentation significative de la 
numération et du pourcentage des monocytes donnés par l'automate Mais elles 
montrent de même une différence significative entre les numérations et les 
pourcentages proposés d'une part manuellement, d'autre part par le Sysmex XT-
2000iV. Comme rapporté dans la partie 2 de cet exposé à propos de la 
validation de l'automate, un comptage plus élevé des monocytes par le Sysmex 
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XT-2000iV en comparaison à un comptage manuel est connu (7). Le comptage 
manuel faisant référence, on ne peut donc pas conclure si l'anomalie du groupe 
B est réellement associée à une augmentation du nombre et du pourcentage de 
monocytes parmi les globules blancs, ou si ce n'est que le reflet d'une 
surestimation des monocytes par le Sysmex XT-2000iV.  
En conclusion pour le groupe B, l'extension du nuage de points des lymphocytes 
au-dessus de la 4ème graduation en ordonnées est associée significativement à 
une numération leucocytaire augmentée et une présence en plus grand nombre 
de lymphocytes réactifs, témoins d'une stimulation antigénique ou de cellules 
tumorales.  
 
3. Groupe C : extension du nuage des globules rouges non lysés vers la 
droite 
 
Le groupe C se compose des diagrammes de dispersion présentant une 
extension du nuage de points des globules rouges non lysés vers la droite, et 
pour 92% d’entre eux une forme de “S” est observée sur le diagramme “Baso”.  
La ligne horizontale anormale à droite des globules rouges non lysés est 
construite par des particules de fluorescence très similaire puisque d’ordonnée 
très proche sur le diagramme. Les abscisses de ces points sont quant à elles très 
variées, montrant une hétérogénéité de leur volume. 
Cette anomalie a été associée dans cette étude pour 4 des 7 chiens qui ont 
bénéficié du dosage des triglycérides sanguins à une hyperlipémie. Les 
chylomicrons circulant dans le sang peuvent expliquer les particules de 
fluorescence homogène et de taille différente à l’origine de la ligne horizontale 
anormale. Cette corrélation a déjà été faite pour des automates d’hématologie 
vétérinaire (9), expliquée par l’indice de réfraction similaire des particules 
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lipidiques et de celle des plaquettes. Cette même publication pointe la présence 
d’une silhouette particulière du nuage de points des granulocytes basophiles, en 
forme de “S”. En médecine humaine, les mêmes observations sont faites : une 
étude compare les diagrammes de dispersion issus d’un mélange de sang de 
patients sains et d’une émulsion de graisse à un groupe témoin, et met 
notamment en évidence cette silhouette particulière qu’elle compare à des 
profils “Lissajous-like” (10). Ces profils sont obtenus à partir de la diffraction 
de la fluorescence par des sphères homogènes de taille différentes, comme c’est 
le cas pour des billes de polystyrène auxquelles s’appliquent la théorie de 
Lorenz-Mie (11). Cette même théorie serait applicable aux gouttes de lipides.   
Les statistiques montrent par ailleurs pour ce même groupe C une augmentation 
significative du pourcentage des éosinophiles obtenu manuellement, mais nous 
n’avons pas trouvé de justification à ce résultat.  
4. Groupe D : extension du nuage des granulocytes éosinophiles vers le 
haut et vers la droite 
Les diagrammes de dispersion recensés dans le groupe D montrent tous une 
extension du nuage de points des granulocytes éosinophiles vers le haut et vers 
la droite.  
Cette extension du nuage de points est corrélée d’une part à la présence 
d’agrégats plaquettaires. Une image similaire est connue lors d’agrégats 
plaquettaires sur le Sysmex XE-2100 en humaine, mais il ne s’agit non pas du 
nuage de points des éosinophiles mais celui des globules rouges non lysés qui 
est étendu vers le haut et vers la droite, avec une continuité depuis le nuage de 
points des globules rouges non lysés (12). On note effectivement que certains 
des diagrammes de dispersion du groupe montrent une continuité entre 
l’extension du nuage des éosinophiles et le nuage des globules rouges non lysés, 
mais la majorité dévoile une discontinuité.  
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Figure 6 : L’extension du nuage de points des granulocytes éosinophiles vers le haut et vers la 
droite peut avoir une continuité ou non avec le nuage des globules rouges non lysés.  
 
Une étude issue de la médecine humaine montre des images similaires lors 
d’agrégation plaquettaire : une extension des points des éosinophiles vers le 
haut et la droite et une continuité avec le nuage des globules rouges non lysés y 
sont également notées (13). L’objectif de cette étude était de définir la 
performance diagnostique des anomalies graphiques en comparaison au frottis 
sanguin pour les agrégats plaquettaires, à partir de 300 cas de thrombopénies ; la 
sensibilité trouvée de la présence de ces anomalies sur le diagramme de 
dispersion pour le diagnostic d’agrégats plaquettaires n’était que de 12%, 
malgré une bonne spécificité de 96,5%. Le caractère rétrospectif de notre étude 
ne permet pas d’approcher des performances diagnostiques chez le chien, mais 
si l’on émet l’hypothèse qu’elles sont comparables à la médecine humaine, elles 
ne permettent pas de s’affranchir du frottis sanguin pour déceler la présence 
d’agrégats plaquettaires.  
D’autre part, les anomalies graphiques du groupe D ont été associées 
significativement à la présence de rouleaux de globules rouges. Les amas de 
globules rouges et les amas de plaquettes sont considérés comme similairement 
traités par le Sysmex XT-2000iV. Ces anomalies graphiques incluent donc dans 
le diagnostic différentiel des agrégats plaquettaires et des rouleaux d’hématies.  
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Enfin, le groupe D est corrélé à une augmentation du pourcentage de 
granulocytes éosinophiliques par le Sysmex XT-2000iV parmi la population de 
globules blancs. Les agrégats plaquettaires, ou les rouleaux d’hématies, qui sont 
comptés comme des granulocytes éosinophiliques par l’automate viennent 
gonfler artificiellement leur nombre, augmentation que l’on ne retrouve 
d’ailleurs pas lors du comptage manuel.  
Conclusion 
 
Au cours des années 2014 à 2016, 210 hémogrammes de chiens parmi les 3352 
réalisés à l’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse sur l’automate Sysmex XT-
2000iV présentaient une unique anomalie de position d’un nuage de points sur 
le diagramme de dispersion. L’analyse statistique, bien que réalisée entre les 
différentes catégories d’anomalies graphiques des diagrammes de dispersion et 
non en comparaison à un diagramme de dispersion normal non disponible au 
moment de l’étude, a permis malgré tout de dégager des corrélations 
significatives entre anomalies graphiques et anomalies biologiques.  
Une lymphocytose, la présence de lymphocytes réactionnels, une hyperlipémie, 
la présence d’agrégats plaquettaires ou encore de rouleaux d’hématies sont 
susceptibles de modifier la topographie habituelle des nuages de points de 
leucocytes ; la détection de ces anomalies graphiques doit donc faire partie de 
l’interprétation d’un hémogramme par le clinicien, puisqu’elle peut apporter des 
informations supplémentaires et complémentaires à l’analyse chiffrée.  
La rétrospectivité de cette étude ne permet pas de mesurer les performances 
diagnostiques de ces anomalies graphiques, mais les études prospectives 
notamment réalisées en médecine humaine donnent une sensibilité limitée et 
invitent le clinicien à ne pas s’affranchir de la lecture et l’interprétation des 
frottis sanguins. 
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